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1. GENERALITES	  	  L’arthroplastie	  totale	  de	  hanche	  est	  l’une	  des	  interventions	  les	  plus	  pratiquée	  en	  France	  (150000	  Arthroplastie	  de	  hanche	  par	  an	  selon	  le	  rapport	  HAS	  2009)	  et	  dans	  le	  monde.	  Avec	  le	  vieillissement	  de	  la	  population,	  le	  nombre	  d’arthroplasties	  totales	  de	  hanche	  ne	  va	  cesser	  d’augmenter	  avec	  plus	  de	  178%	  d’augmentation	  d’ici	  2030	  aux	  USA(1).	  Il	  y	  a	  donc	  un	  enjeu	  économique	  lié	  à	  la	  longévité	  de	  ces	  implants.	  	  La	  principale	  cause	  d’échec	  à	  long	  terme	  des	  	  arthroplasties	  totales	  de	  hanche	  reste	  de	  descellement	  aseptique	  aboutissant	  le	  plus	  souvent	  à	  une	  chirurgie	  de	  reprise	  (2).	  Une	  augmentation	  de	  137%	  des	  chirurgies	  de	  reprise	  est	  prévue	  d’ici	  2030	  aux	  USA(1).	  Cette	   chirurgie	   de	   reprise	   est	   techniquement	   difficile,	   et	   comparée	   à	   la	   chirurgie	  primaire,	   elle	   s	  ‘accompagne	  d’un	   taux	  de	  mortalité	  1,6	   fois	  plus	   élevé,	   d’infection	  9,6	  fois	  plus	  élevé,	  8,5	  fois	  plus	  de	  luxations	  et	  34,5	  fois	  plus	  de	  reprises	  itératives	  (3).	  	  Les	  particules	  d’usure	  générées	  par	  le	  fonctionnement	  de	  l’articulation	  prothétique	  avec	  le	   couple	  de	   frottement	  métal-­‐	   polyéthylène	   sont	   la	  principale	   cause	  d’ostéolyse	  péri-­‐prothétique	  via	  une	  réaction	  inflammatoire	  initiée	  par	  le	  macrophage(4).	  A	  long	  terme	  cette	   ostéolyse	   péri-­‐prothétique	   entraine	   le	   descellement	   aseptique	   de	   la	   prothèse	  articulaire.	  	  A	  partir	  de	  la	  fin	  des	  années	  90	  afin	  de	  diminuer	  la	  production	  de	  particules	  d’usure	  par	  le	  couple	  métal-­‐	  PE,	   les	   industriels	  ont	  développés	   le	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  de	  première	  génération(5).	  	  
	  
2. POLYETHYLENE	  HAUTEMENT	  RETICULE	  	  DE	  PREMIERE	  GENERATION	  	  Depuis	  la	  fin	  des	  années	  90,	  dans	  le	  but	  de	  réduire	  la	  formation	  de	  particules	  d’usures	  de	  polyéthylène	  les	  procédés	  d’usinage,	  de	  stérilisation	  et	  de	  dégradation	  chimique	  ont	  été	  étudiés.	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Pour	   augmenter	   la	   réticulation	   entre	   les	   chaines	   moléculaires	   de	   polyéthylène	  l’irradiation	   gamma	   avec	   des	   doses	   supérieure	   à	   5Mrads	   a	   été	   développée.	   Cette	  technique	  de	  réticulation	  a	  montré	  une	  augmentation	  de	  la	  résistance	  à	  l’usure	  avec	  une	  diminution	   de	   la	   production	   de	   particules	   d’usure	   sur	   simulateur	   de	   hanche(6-­‐8).	  	  Toutes	   les	   études	   confirment	   qu’une	   irradiation	   à	   dose	   supérieure	   à	   5	   Mrads	   est	   à	  l’origine	  d’une	  réduction	  de	  l’usure	  de	  l’ordre	  de	  90%.	  Cependant	   l’augmentation	  de	   la	   réticulation	  des	  chaines	  moléculaires	  de	  polyéthylène	  entraine	  une	  production	  accrue	  de	  radicaux	   libres	   issus	  de	   la	  rupture	  des	  chaines	  C-­‐H	  (figure	   1).	   Ces	   radicaux	   libres	   produits	   en	   grande	   quantité	   sont	   à	   l’origine	   d’une	  dégradation	  oxydative	  du	  biomatériau	  en	  ex	  et	  in	  vivo.	  	  	  
	   Figure	   1	  :	   Conséquences	   de	   l’irradiation	  gamma	   :	   plus	   la	   dose	   en	   	   Mrads	   	   est	  importante	   plus	   la	   réticulation	   augmente	  mais	   plus	   la	   	   production	   de	   radicaux	  libres	  est	  accrue	  	  La	   dégradation	   oxydative	   du	   polyéthylène	   hautement	   réticulé	   est	   un	   facteur	   limitant	  majeur	   de	   la	   longévité	   des	   implants	   articulaires(9).	   L’usure	   par	   délamination	   et	   les	  fractures	  d’insert	   ont	   été	   attribuées	   à	   la	   friabilité	  du	  polyéthylène	  hautement	   réticulé	  lorsqu’il	  est	  soumis	  à	  l’oxydation(10).	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Dans	   le	   but	   de	   limiter	   cette	   dégradation	   oxydative,	   deux	   techniques	   de	   traitements	  thermiques	  et	  des	  modifications	  des	  techniques	  de	  stérilisation	  (gamma	  irradiation	  en	  gaz	   inerte,	   éthylène	   oxyde,	   gaz	   plasma)	   ont	   été	   mises	   au	   point	   et	   utilisées	   pour	   les	  polyéthylènes	  hautement	  réticulés	  de	  première	  génération	  existant	  actuellement	  sur	  le	  marché.	  	  
a) Traitements thermiques  
	  Deux	   techniques	   ont	   été	   développées,	   le	   recuit	   consistant	   à	   chauffer	   le	   polyéthylène	  réticulé	   en	   dessous	   de	   sa	   température	   de	   fusion	   (<150°)	   et	   la	   refonte	   consistant	   à	  chauffer	  le	  polyéthylène	  au	  dessus	  de	  sa	  température	  de	  fusion	  (>150°).	  	  La	  technique	  de	  recuit	  permet	  de	  conserver	  la	  cristallinité	  et	  les	  propriétés	  mécaniques	  du	  polyéthylène	  préalablement	  irradié.	  Les	  performances	  mécaniques	  ne	  sont	  donc	  pas	  modifiées,	   mais	   cette	   technique	   ne	   permet	   pas	   d’éliminer	   de	   manière	   optimale	   les	  radicaux	   libres	   et	   le	   polyéthylène	   soumis	   à	   cette	   technique	   reste	   soumis	   à	   la	  dégradation	  oxydative.	  	  La	   technique	   de	   refonte	   permet	   d’éliminer	   de	   manière	   optimale	   les	   radicaux	   libres	  produits	   par	   la	   réticulation.	   Cependant	   la	   refonte	   provoque	   une	   modification	   de	   la	  cristallinité	  du	  polyéthylène	  et	  modifie	  ses	  propriétés	  mécaniques	  pouvant	  à	  terme,	  en	  particulier	   si	   l’épaisseur	  du	  polyéthylène	  est	   faible	   comme	  dans	   le	   cas	  d’utilisation	  de	  grosses	  têtes	  fémorale,	  être	  à	  l’origine	  de	  fracture	  de	  fatigue	  de	  l’insert(11-­‐13).	  	  	  
b) Méthodes de stérilisation  
	  Toujours	   dans	   le	   but	   de	   limiter	   la	   dégradation	   oxydative	   après	   réticulation	   du	  polyéthylène,	  les	  techniques	  de	  stérilisation	  ont	  été	  améliorées.	  La	   gamma	   stérilisation	   anciennement	   sous	   air,	   avait	   l’avantage	   d’augmenter	   la	  réticulation	  des	  molécules	  de	  polyéthylène	  à	   la	   fin	  du	  processus	  d’usinage.	  Cependant	  elle	   provoquait	   la	   formation	   de	   nouveaux	   radicaux	   libres	   avec	   un	   risque	   majoré	   de	  dégradation	  oxydative	  du	  biomatériau.	  L’utilisation	  d’une	  gamma	  stérilisation	  sous	  gaz	  inerte	  a	  permis	  la	  limitation	  de	  l’oxydation	  du	  biomatériau.	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Toujours	  dans	  le	  but	  de	  limiter	  la	  formation	  de	  radicaux	  libres	  lors	  de	  la	  stérilisation	  des	  techniques	  de	  stérilisation	  par	  éthylène	  oxyde	  ou	  gaz	  plasma	  ont	  été	  développées.	  Ces	  techniques	   ne	   créent	   pas	   de	   radicaux	   libres	   mais	   ne	   permettent	   pas	   d’augmenter	   la	  réticulation	  et	  donc	  la	  résistance	  à	  l’usure	  du	  polyéthylène(14).	  	  
c) Résultats de ces polyéthylènes dans la littérature  
	  Une	   méta-­‐analyse	   (15)	   comparant	   le	   polyéthylène	   conventionnel	   et	   le	   polyéthylène	  hautement	   réticulé	   	   sur	   852	   arthroplasties	   totale	   de	   hanche	   a	  montré	   une	   réduction	  significative	   de	   l’usure	   à	   long	   terme	   avec	   en	   moyenne	   une	   différence	   d’usure	   de	   -­‐0,07mm/	  an	  en	  faveur	  du	  polyéthylène	  hautement	  réticulé.	  	  L’inquiétude	   portant	   sur	   la	   réactivité	   des	   macrophages	   in	   vitro	   aux	   particules	   de	  polyéthylène	  hautement	   réticulé	   (16)qui	   avait	   fait	   craindre	  un	   risque	  d’ostéolyse	  péri	  prothétique	   supérieur	   à	   long	   terme	   avec	   l’utilisation	   des	   polyéthylènes	   hautement	  réticulés,	  n’a	  pas	  été	  confirmée	  par	  les	  études	  in	  vivo	  qui	  retrouvent	  une	  diminution	  de	  l’ostéolyse	  péri	  prothétique	  radiologique	  (15)	  et	  scannographique	  (17).	  	  	  
d) Proposition de deuxième génération  
	  Le	   principal	   problème	   posé	   par	   les	   polyéthylènes	   hautement	   réticulés	   de	   première	  génération	  reste	  donc	   la	  dégradation	  oxydative	   in	  vivo	  et	  ex	  vivo	  du	  biomatériau,	  non	  résolu	  par	  les	  traitements	  thermiques.	  	  Dans	   le	   but	   de	   limiter	   au	   maximum	   la	   production	   de	   radicaux	   libres	   lors	   de	   la	  réticulation	   des	   molécules	   de	   polyéthylène	   par	   gamma	   irradiation,	   l’adjonction	   de	  vitamine	  E	  ,	  anti	  oxydant,	  avant	  réticulation,	  a	  été	  proposée.	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3. POLYETHYLENE	  HAUTEMENT	  RETICULE	  DE	  DEUXIEME	  GENERATION	  DOPE	  
A	  LA	  VITAMINE	  E	  	  Deux	   types	   de	   polyéthylènes	   hautement	   réticulés	   ont	   été	   développés	   pour	   tenter	   de	  diminuer	  la	  dégradation	  oxydative	  post	  réticulation.	  La	  première	  technique	  consiste	  en	  un	  recuit	  séquentiel	   la	  seconde	  technique	  consiste	  en	  un	  ajout	  de	  vitamine	  E	  avant	  ou	  après	  réticulation	  des	  molécules	  de	  polyéthylène.	  	  
	  
a) Rationnel de l’utilisation de la vitamine E  
	  La	  vitamine	  E	  est	  le	  plus	  abondant	  et	  efficace	  des	  antioxydants	  du	  corps	  humain	  dont	  le	  principal	  rôle	  est	  de	  réagir	  avec	  les	  radicaux	  libres	  présents	  sur	  la	  membrane	  cellulaire	  et	  de	  protéger	  la	  dégradation	  oxydative	  des	  acides	  gras	  polyinsaturés.	  	  L’activité	  anti-­‐oxydante	  de	  la	  vitamine	  E	  est	  due	  au	  transfert	  d’un	  ion	  hydrogène	  sur	  les	  radicaux	  libres	  de	  la	  chaine	  lipidique	  qui	  subit	  l’oxydation.	  Cela	  permet	  à	  deux	  chaines	  lipidique	   oxydées	   de	   réagir	   entre	   elles	   et	   de	   stopper	   la	   chaine	   de	   dégradation	  oxydative(18).	  	  
L’oxydation du polyéthylène suivant le même mécanisme que la dégradation 
oxydative des chaines lipidiques, la vitamine E apparaît comme être un candidat idéal 
pour limiter la formation de radicaux libres sans nécessité d’un traitement thermique 
post réticulation et donc sans altération des propriétés mécaniques du polyéthylène. 
	  Les	  tests	  in	  vitro	  effectués	  sur	  le	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E	  ont	   montré	   une	   bonne	   homogénéité	   de	   la	   concentration	   en	   vitamine	   E	   grâce	   à	   son	  caractère	  hydrophobe	  (19)et	  ont	  défini	  un	  pourcentage	  minimal	  de	  0,05%	  permettant	  d’obtenir	  un	  effet	  anti	  oxydant	  suffisant	  même	  en	  milieu	  d’oxydation	  défavorable(20).	  	  Afin	   d’éliminer	   une	  modification	   de	   l’usure	   par	   le	  mélange	   avec	   la	   vitamine	   E	   	   avant	  réticulation	  des	  molécules	  de	  polyéthylène,	  des	  tests	  in	  vitro	  sur	  simulateur	  de	  hanche	  ont	   été	   réalisés.	   Il	   retrouve	   une	   usure	   de	   ce	   type	   de	   polyéthylène	   équivalente	   au	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  de	  première	  génération	  avec	  une	  réduction	  de	  90%	  de	  l’usure	  comparée	  au	  polyéthylène	  standard(18).	  
	  	   9	  
Enfin	   la	   vitamine	   E	   semble	   augmenter	   la	   résistance	   à	   la	   fatigue	   du	   polyéthylène	  hautement	   réticulé(19,21)	   et	   diminuer	   la	   réaction	   inflammatoire	   provoquée	   par	   les	  particules	  d’usure	  à	  l’origine	  de	  l’ostéolyse	  péri	  prothétique	  dans	  le	  modèle	  de	  la	  souris	  (22)	  	  Les	   résultats	   in	   vitro	   et	   chez	   l’animal	   du	   polyéthylène	   hautement	   réticulé	   dopé	   à	   la	  vitamine	  E	   semblent	  prometteurs,	   avec	  un	  polyéthylène	  qui	   s’use	  peu,	   est	   résistant	   la	  dégradation	   oxydative,	   résistant	   à	   l’usure	   par	   fatigue	   et	   produit	   des	   particules	  moins	  réactives	   que	   le	   polyéthylène	   hautement	   réticulé	   de	   première	   génération.	   Cependant	  aucune	  étude	  clinique	  comparative	  n’a	  pour	  le	  moment	  confirmé	  ces	  résultats.	  	  	  
b) Objectif de notre étude 
	  L’objectif	  de	  notre	  étude	  est	  d’évaluer	  à	  moyen	  terme,	  l’usure	  de	  cupules	  non	  cimentées	  en	  polyéthylène	  selon	  le	  matériau	  de	  la	  cupule	  avec	  des	  têtes	  fémorales	  CrCO	  de	  28	  mm,	  polyéthylène	   standard	   de	   type	   UHMWPE	   (RM®,	   Mathys)	   versus	   polyéthylène	  hautement	   réticulé	  de	  deuxième	  génération	  dopé	  à	   la	   vitamine	  E	   (Vitamys®,	  Mathys).	  Notre	  hypothèse	  principale	  était	  que	  l’utilisation	  de	  cupules	  en	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  de	  deuxième	  génération	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E	  permettrait	  la	  réduction	  de	  50	  %	  de	  l’usure	  du	  PE	  par	  rapport	  à	  l’utilisation	  d’une	  cupule	  en	  polyéthylène	  standard.	  	  	  	  
4. MATERIELS	  ET	  METHODES	  
	  
a) Sélection	  des	  patients	  	  
	  Entre	   mai	   2010	   et	   mai	   2011,	   100	   patients	   candidats	   à	   une	   arthroplastie	   totale	   de	  hanche	  ont	  été	   inclus	  dans	  une	  étude	  prospective	  randomisée	  mono-­‐centrique	  dans	  le	  service	   de	   chirurgie	   orthopédique	   de	   l’hôpital	   Cochin	   (Paris)	  :	   50	   patients	   dans	   le	  groupe	  cupule	  non	  cimentée	  en	  polyéthylène	  standard	  (UHMWPE)	  (RM®,	  Mathys)	  et	  50	  patients	  dans	  le	  groupe	  cupule	  non	  cimentée	  en	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E	  (Vitamys®,	  Mathys).	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Le	   critère	   d’inclusion	   était	   une	   coxarthrose	   justifiant	   d’une	   arthroplastie	   totale	   de	  hanche	  chez	  des	  sujets	  de	  18	  à	  75	  ans.	  Les	  critères	  d’exclusion	  étaient	  :	  une	  arthrite	  inflammatoire,	  une	  infection	  active	  ou	  un	  défaut	  de	  consentement	  à	  l’étude.	  Les	  patients	  étaient	  randomisés	  pour	  recevoir	  une	  cupule	  Vitamys®	  ou	  une	  cupule	  RM®	  la	  veille	  de	  l’intervention	  chirurgicale,	  à	  l’aide	  d’une	  table	  de	  permutation	  à	  dix	  éléments	  sans	  stratification.	  
b) La	  procédure	  chirurgicale	  	  
	  La	  procédure	  chirurgicale	  était	  réalisée	  par	  des	  chirurgiens	  séniors	  par	  voie	  de	  Gantz.	  	  	  	  	  L’implant	  cotyloïdien	  RM®	  	  (Mathys)	  était	  un	  polyéthylène	  standard	  (irradiation	  gamma	  3Mrads),	   non	   cimenté	   monobloc.	   L’implant	   cotyloïdien	   Vitamys®	   	   (Mathys)	   était	   un	  polyéthylène	   hautement	   réticulé	   (irradiation	   gamma	   de	   10Mrads)	   avec	   0,1%	   de	  vitamine	   E	   dans	   la	   poudre	   avant	   réticulation	   non	   cimenté	   monobloc	   (Figure	   2).	   Les	  cupules	  non	  cimentées	  étaient	  recouvertes	  de	  particules	  de	  titane.	  
	  Figure	  2	  :	  cotyle	  monobloc	  Vitamys	  	  Les	   implants	   fémoraux	   étaient	   des	   tiges	   Centris	   ®	   (Mathys)	   en	   acier	   inoxydable	  hautement	  polies	  avec	  un	  cône	  morse	  12/14.	  Les	  tiges	  étaient	  cimentées	  avec	  du	  ciment	  CMW	  1	   (Depuy).Toutes	   les	   têtes	   fémorales	  étaient	  en	  Chrome-­‐Cobalt	   et	  de	  28	  mm	  de	  diamètre.	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c) Protocole	  post	  opératoire	  	  
	  Les	   consignes	   post	   opératoires	   étaient	   identiques	   chez	   tous	   les	   patients.	   Ceux-­‐ci	  recevaient	   une	   antibioprophylaxie	   systématique	   pendant	   48h	   et	   une	   anti-­‐coagulation	  préventive	  pour	  45	  jours.	  L’appui	  était	  autorisé	  dès	  le	  premier	  jour	  suivant	  la	  chirurgie.	  
d) Evaluation	  Clinique	  	  
	  Les	  patients	  étaient	  suivis	  à	  des	  délais	  réguliers	  après	  la	  chirurgie	  :	  à	  6	  semaines,	  3	  mois,	  6	   mois,	   12	   mois	   puis	   annuellement.	   Ils	   étaient	   évalués	   cliniquement	   par	   le	   score	   de	  Postel	   Merle	   d’Aubigné	   (23).	   Les	   complications	   (infections,	   luxations)	   étaient	   notées	  pour	  chaque	  patient.	  
e) Evaluation	  radiologique	  	  
	  Chez	   tous	   les	   patients,	   une	   radiographie	   de	   bassin	   de	   face	   centrée	   sur	   la	   symphyse	  pubienne	   avait	   été	   réalisée	   à	   chacun	   des	   délais	   du	   suivi	   post	   opératoire.	   Ces	  radiographies	   étaient	   analysées	   à	   la	   recherche	  d’ostéolyse	  dans	   les	   zones	  de	  Delee	   et	  Charnley	   (24)voir	   pour	   cotyles	   non	   cimentés	   pour	   l’acétabulum	   et	   de	   Gruen	   et	   al	  (25)pour	  le	  fémur.	  
f) Le	  critère	  majeur	  d’évaluation	  	  	  
	  Le	  critère	  majeur	  d’évaluation	  était	  la	  pénétration	  de	  la	  tête	  fémorale	  dans	  la	  cupule	  de	  polyéthylène.	  Celle	  ci	  était	  mesurée	  sur	  les	  radiographies	  de	  bassin	  de	  face	  centrées	  sur	  la	   symphyse	   pubienne.	   Les	   radiographies	   avaient	   été	   récupérées	   du	   PACS	   ou	  numérisées	   à	   l’aide	   d’un	   scanner	   Vidar	   VRX-­‐plus	   (Vidar	   System	  Corporation,	  Herdon,	  Virginia).	  La	  mesure	  de	  pénétration	  de	   la	   tête	  était	   faite	  selon	   la	   technique	  de	  Martell	  (26).	   Il	   s’agit	   d’une	   technique	   semi-­‐automatique	   assistée	   par	   ordinateur	   grâce	   au	  logiciel	   Hip	   Analysis	   Suite	   (Version	   8.0.4.3	  ;	   Université	   de	   Chicago,	   Illinois).	   Seule	   la	  mesure	  de	  pénétration	  2D	  était	   faite,	  même	  si	  celle-­‐ci	  sous	  estime	   l’usure	  de	  10%	  par	  rapport	   à	   une	   mesure	   3D,	   elle	   demeure	   néanmoins	   quatre	   fois	   plus	   reproductible	  (27,28).	  Pour	   chaque	   patient,	   une	   analyse	   en	   régression	   linéaire	   permettait	   de	   déterminer	   le	  fluage-­‐rodage	  qui	  survient	  au	  cours	  de	  la	  première	  année	  (en	  prenant	  comme	  référence	  la	   radiographie	   réalisée	  à	   la	  6ème	   semaine	  post-­‐opératoire),	  puis	   l’usure	  vraie	  du	  PE	  à	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régime	   constant	   (en	   prenant	   la	   radiographie	   du	   12ème	  mois	   post	   opératoire	   comme	  référence)	  (29).	  Toutes	   les	  mesures	   étaient	   faites	   par	   un	   seul	   observateur	   (C.	   Scemama)	   qui	   était	   en	  aveugle	  pour	  le	  type	  de	  cupule	  implantée	  (même	  dessin	  de	  cupule,	  sans	  modification	  de	  la	  radiotransparence).	  Sa	  précision	  était	  de	  0,109	  mm	  et	  sa	  reproductibilité	  était	  de	  0,112	  mm	  mesurées	  sur	  des	  fantômes	  de	  polyéthylène	  à	  usure	  connues	  (Langlois	  et	  al,	  ORS	  2014).	  
g) Méthodes	  statistiques	  	  
	  La	  taille	  de	  l’échantillon	  avait	  été	  déterminée	  sur	  la	  base	  d’un	  risque	  alpha	  0,05	  et	  d’une	  puissance	  statistique	  de	  90%	  (erreur	  beta	  de	  0,10).	  Comme	  notre	  critère	  de	   jugement	  principal	  était	  l’usure	  du	  polyéthylène,	  sous	  l’hypothèse	  nulle	  d’une	  réduction	  de	  l’usure	  du	  polyéthylène	  de	  50%	  avec	   la	   cupule	  en	  polyéthylène	  hautement	   réticulé	  dopé	  à	   la	  vitamine	  E,	  cela	  nous	  donnait	  une	  taille	  d’échantillon	  de	  50	  patients	  par	  groupe.	  L’analyse	   de	   différences	   entre	   les	   deux	   groupes	   faisait	   appel	   à	   des	   tests	   non	  paramétriques.	  La	  valeur	  p<0,05	  était	  considérée	  comme	  significative.	  	  
5. RESULTATS	  
	  
a) Résultats	  cliniques	  	  
	  Les	  données	  démographiques	  étaient	  comparables	  entre	   les	  deux	  groupes.	  On	  déplore	  douze	  perdus	  de	  vue	  et	  un	  décès	  dans	  le	  groupe	  RM®	  	  et	  12	  perdus	  de	  vue	  et	  un	  décès	  dans	  le	  groupe	  Vitamys®.	  L’âge	  médian	  lors	  de	  l’intervention	  chirurgicale	  était	  de	  73,	  5	  ans	   dans	   le	   groupe	   RM®	   	   et	   de	   70,8	   ans	   dans	   le	   groupe	   Vitamys®.	   Les	   données	  démographiques	  sont	  résumées	  dans	  le	  tableau	  1.	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Groupe	   RM®	   Vitamys®	   p	  
Nombre	  de	  cas	   50	   50	   	  
Age	  médian	  (ans)	   73,5	   70,8	   0,15	  
Ratio	  H/F	   1,3	   0,9	   	  
IMC	  (Kg/m2)	   25,9	  (±4,0)	   25,3	  (±3,8)	   0,34	  
Suivi	  médian	  (ans)	   3,13	  (±0,33)	   3,02	  (±0,32)	   	  
Perdus	  de	  vue	   12	   12	   	  
PMA	  pré	  opératoire	  (médiane)	   13(±1,8)	   14(±	  1,5)	   0,98	  
Tableau	  1	  :	  données	  démographiques	  	  L’étiologie	  principale	  ayant	  justifié	  l’intervention	  était	  la	  coxarthrose	  primitive	  de	  façon	  prédominante	  dans	   les	  deux	  groupes	   (90%	  dans	   le	   groupe	  RM®,	  92%	  dans	   le	   groupe	  Vitamys®).	  Au	   dernier	   recul,	   dans	   les	   deux	   groupes,	   le	   score	   fonctionnel	  moyen	   de	   Postel	  Merle	  d’Aubigné	  (PMA)	  avait	  significativement	  progressé	  passant	  de	  13	  à	  18	  dans	   le	  groupe	  RM®	  	  et	  de	  14	  à	  18	   	  dans	   	   le	  groupe	  Vitamys®	   	  sans	  différence	  entre	  les	  deux	  groupes	  (p=0,98).	  Aucune	  reprise	  chirurgicale	  n’a	  été	  nécessaire	  dans	  les	  deux	  groupes	  au	  dernier	  recul.	  Les	   données	   cliniques	   au	   dernier	   recul	   étaient	   disponibles	   pour	   37	   patients	   dans	   le	  groupe	  RM®	  	  et	  pour	  37	  patients	  dans	  le	  groupe	  Vitamys®,	  comme	  précisé	  par	  la	  figure	  3.	  




Analysés (n=32 ,64%) 
♦!Exclus d’analyse ( radiographies non 
analysables ou absentes au dernier recul) (n=5)!
Perdus de vue (n=12) 
Décédé (n=1) 
RM® (n=  50) 
♦!Reçu!le!traitement!alloué (n= 50 )!
♦!Pas!reçu!le!traitement!alloué(n= 0  )!
Perdus de vue (n=12  ) 
Décédé (n=1) 
Vitamys® (n= 50 ) 
♦!Reçu le traitement alloué (n= 50 )!
♦!Pas!reçu!le!traitement!alloué (n= 0 )!
Analysés (n=34, 68% ) 
♦!Exclus d’analyse (radiographies non 






	  Figure	  3:	  Diagramme	  de	  flux	  des	  patients	  inclus	  
b) Résultats	  radiologiques	  	  
	  Tous	   les	   implants	   (acétabulaires	   et	   fémoraux)	   sont	   demeurés	   stables	   et	   aucune	  migration	  n’a	  été	  mise	  en	  évidence.	  Aucune	  ostéolyse	   radiologique	  n’a	  été	  notée	  dans	  les	  deux	  groupes	  (Figure	  4	  et	  5).	  
	  Figure	  4	  :	  Radiographies	  	  à	  	  6	  semaines	  post	  opératoire	  et	  au	  dernier	  recul	  (3	  ans)	  d’un	  patient	  avec	  une	  arthroplastie	  totale	  de	  hanche	  gauche	  du	  groupe	  RM.	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  Figure	  5	  :	  Radiographies	  à	  6	  semaines	  post	  opératoire	  et	  au	  dernier	  recul	  (3	  ans)	  d’une	  patiente	  avec	  une	  arhtroplastie	  totale	  de	  hanche	  droite	  du	  groupe	  Vitamys	  Dans	  le	  groupe	  RM®,	  32	  hanches	  (suivi	  radiologique	  complet)	  ont	  été	  analysées	  au	  recul	  médian	  de	   	   	  3,13	  ans	  (de	  2,62	  à	  4,18	  ans)	  et	  34	  hanches	  analysées	  (suivi	  radiologique	  complet)	  dans	  le	  groupe	  Vitamys®	  	  au	  recul	  médian	  de	  3,02	  ans	  (de	  	  2,63	  à	  3,87	  ans).	  	  La	  pénétration	  au	  dernier	  recul	  a	  été	  évaluée	  à	  0,3±0,3	  mm	  pour	  le	  groupe	  RM	  ®	   	  et	  à	  0,02±0,3	  mm	  pour	  le	  groupe	  Vitamys®	  (p=0,04)	  (figure	  6).	  
	  Figure	  6	  :	  Pénétration	  de	  la	  tête	  fémorale	  en	  fonction	  du	  temps	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L’usure	  du	  polyéthylène	  à	  régime	  constant	  moyen	  	  était	  de	  0,064	  ±	  0,31	  mm/	  an	  dans	  le	  groupe	  RM®	  	  et	  de	  -­‐0,097±0,26	  mm/	  an	  	  dans	  le	  groupe	  Vitamys	  ®	  et	  de	  (p=	  0,04).	  	  
6. DISCUSSION	  
	  Notre	  étude	  a	  montré	  à	  3	  ans	  de	  recul	  une	  usure	  significativement	  plus	   faible	  dans	   le	  groupe	   des	   arthroplasties	   totales	   de	   hanche	   utilisant	   un	   polyéthylène	   hautement	  réticulé	   dopé	   à	   la	   vitamine	   E	   (Vitamys®)	   que	   dans	   le	   groupe	   polyéthylène	   standard	  (RM®).	  Dans	  le	  but	  de	  réduire	  la	  survenue	  de	  l’ostéolyse	  péri	  prothétique	  et	  d’allonger	  la	  survie	  des	   implants	   prothétiques	   de	   hanche,	   les	   polyéthylènes	   hautement	   réticulés	   ont	   été	  développés	   depuis	   une	   dizaine	   d’années.	   Les	   avantages	   des	   polyéthylènes	   hautement	  réticulés	   sont	   nombreux	  :	   son	   caractère	   familier	   lié	   à	   l’utilisation	   du	   polyéthylène	  depuis	  plusieurs	  décennies,	   son	   adaptabilité	   (cimenté	   en	  massif	   ou	  non	   cimenté	  dans	  une	   métal	   back	   impacté),	   sa	   tolérance	   	   	   	   (en	   particulier	   vis	   à	   vis	   des	   défauts	   de	  positionnement	  d’implants)	  et	  son	  coût(30).	  	  Les	   polyéthylènes	   hautement	   réticulés	   de	   première	   génération	   avec	   une	   stérilisation	  gamma	   sous	   vide	   ou	   azote	   associée	   à	   un	   traitement	   thermique	   ont	   déjà	   montré	   un	  avantage	  en	  terme	  de	  réduction	  d’usure	  comparés	  au	  polyéthylène	  standard(15,31,32).	  	  Cependant	  les	  traitements	  thermiques	  associés	  aux	  polyéthylènes	  hautement	  réticulés	  de	  première	  génération	  posent	  de	  nouveaux	  problèmes.	  En	  effet,	  le	  recuit	  (chauffage	  en	  dessous	   de	   la	   température	   de	   fusion)	   permettant	   de	   conserver	   les	   propriétés	  mécaniques	  du	  polyéthylène	  ne	  permet	  pas	  d’en	  limiter	  suffisamment	  l’usure	  oxydative,	  au	  contraire	  la	  refonte	  permettant	  de	  limiter	  l’usure	  oxydative	  du	  polyéthylène	  semble	  réduire	   les	   propriétés	   mécaniques	   du	   polyéthylène	   en	   le	   rendant	   plus	   sujet	   aux	  fractures	  (33,34).	  
a) Intérêt	  des	  polyéthylènes	  de	  deuxième	  génération	  	  Dans	   le	   but	   de	   s’affranchir	   de	   la	   production	   de	   radicaux	   libres	   lors	   de	   l’irradiation	  gamma	  à	  l’origine	  de	  l’usure	  oxydative	  et	  de	  la	  modification	  des	  propriétés	  mécaniques	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du	  polyéthylène	  liée	  aux	  traitements	  thermiques,	  le	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  de	  deuxième	  génération	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E	  un	  antioxydant	  naturel	  a	  été	  développé.	  Les	  études	   in	   vitro	   ont	   montré	   qu’une	   faible	   concentration	   de	   vitamine	   E	   (0,05%)	  permettait	  de	  réduire	  l’usure	  oxydative	  du	  polyéthylène	  même	  dans	  un	  environnement	  défavorable	   et	   permettait	   d’obtenir	   des	   taux	   d’usure	   comparables	   aux	   polyéthylènes	  hautement	  réticulés	  de	  première	  génération	  sur	  simulateur	  de	  hanche	  (18,19,35)	  avec	  production	   de	   particules	   d’usure	   moins	   inflammatoires	   que	   celles	   produites	   par	   les	  polyéthylènes	  hautement	  réticulés	  de	  première	  génération(36).	  A	   notre	   connaissance	   aucune	   étude	   clinique	   prospective	   à	   court	   terme	   n’a	   encore	  confirmé	   les	   résultats	   in	   vitro	   prometteurs	   du	   polyéthylène	   hautement	   réticulé	   de	  deuxième	   génération	   dopé	   à	   la	   vitamine	   E.	   Notre	   étude	   comparant	   un	   polyéthylène	  hautement	   réticulé	   dopé	   à	   la	   vitamine	   E	   (Vitamys®)	   avec	   un	   polyéthylène	   standard	  (RM®)	  confirme	  à	  trois	  ans	  de	  recul	  les	  résultats	  obtenus	  par	  les	  tests	  in	  vitro.	  
b) Validation	  de	  la	  technique	  de	  mesure	  Martell	  	  La	  méthode	  d’analyse	  informatique	  Martell	  mesurant	  la	  pénétration	  de	  la	  tête	  fémorale	  sur	   un	   cliché	   de	   bassin	   de	   face,	   est	   actuellement	   la	   technique	   d’évaluation	   d’usure	   la	  plus	  répandue.	  Elle	  a	  fait	  l’objet	  de	  plusieurs	  évaluation	  par	  modèles	  fantomes	  (28,37)	  La	   précision	   de	   cette	   technique	   était	  mesurée	   à	   0,22mm.	   La	   précision	   obtenue	  par	   la	  technique	  Martell	  est	  moins	  bonne	  que	  celle	  obtenue	  par	  radiostéréométrie	  (RSA)	  avec	  des	   taux	  d’usure	  significativement	  surestimés	  par	  Martell	  par	  rapport	  à	  ceux	  mesurés	  par	  RSA.	  Mais	  la	  méthode	  Martell	  reste	  une	  méthode	  de	  choix	  pour	  l’évaluation	  de	  taux	  d’usure,	   car	  elle	  ne	  nécessite	  pas	  de	  mise	  en	  place	  de	  marqueurs	  dans	   les	   implants	  et	  peut	   donc	   être	   utilisée	   pour	   un	   grand	   nombre	   de	   patients	   et	   ceux	   même	  rétrospectivement.	  La	  comparaison	  rapportée	  dans	  notre	  étude	  entre	  les	  deux	  types	  de	  polyéthylène	  reste	  valable	  dans	   la	  mesure	  où	  nos	  éventuelles	  erreurs	  se	  distribuent	  à	  priori	  équitablement	  dans	  les	  deux	  groupes.	  Notre	  étude	  présente	  plusieurs	  limites	  :	  tout	  d’abord	  le	  nombre	  de	  perdus	  de	  vue,	  qui	  à	  3	   ans	  de	   recul	   est	   important.	   Cependant	   nous	   avons	  pu	   étudier	   de	   façon	   continue	  37	  patients	   dans	   le	   groupe	   Vitamys®	   	   et	   	   37	   patients	   dans	   le	   groupe	   RM®.	   L	   ‘absence	  d’étude	   clinique	   comparant	   un	   polyéthylène	   hautement	   réticulé	   de	   deuxième	  génération	   dopé	   à	   la	   vitamine	   E	   et	   un	   polyethylène	   standard	   ne	   permet	   pas	   de	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7. CONCLUSION	  ET	  PERSPECTIVES	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9. ANNEXES	  
a) Score	  de	  Postel	  et	  Merle	  d’Aubigné	  
	  	  
	  Hanche	  parfaite	  :	  score	  à	  18	  Très	  mauvais	  résultats	  :	  score	  à	  0	  	  Source	  :	  Merle	  d’Aubigné	  R.	  Cotation	  chiffrée	  de	  la	  fonction	  de	  la	  hanche.	  Rev	  Chir	  Orthop	  1970	  ;	  56	  :481-­‐6	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RESUME	  	  Nous	   avons	   prospectivement	   randomisé	   100	   arthroplasties	   primaires	   totales	   de	   hanche	   (âge	  moyen	  70,8	  ans)	  afin	  d’analyser	  la	  résistance	  à	  l’usure	  in	  vivo	  d’un	  polyéthylène	  monobloc	  non	  cimenté	  en	  fonction	  de	  sa	  réticulation.	  La	  cupule	  était	  soit	  en	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  dopé	  à	   la	  vitamine	  E	  (Vitamys®,	  Mathys)	  soit	  en	  polyéthylène	  conventionnel	  (RM®,	  Mathys).	   Il	  n’existait	  aucune	  différence	  significative	  démographique	  ou	  opératoire	  entre	  les	  deux	  groupes.	  Au	  recul	  moyen	  de	  3,08	  ans,	  66	  hanches	  ont	  été	   revues,	   radiologiquement	  et	   cliniquement,	  et	  aucune	  différence	  fonctionnelle	  n’était	  notée.	  Le	  taux	  de	  pénétration	  moyen	  de	  la	  tête	  fémorale	  était	  de	  0,02	  mm	  dans	  le	  groupe	  Vitamys®	  et	  de	  0,3	  mm	  dans	  le	  groupe	  RM®	  	  (p=0,04).	  Le	  taux	  d’usure	  moyen	  à	  régime	  constant	  était	  de	  	  	  	  	  -­‐0,097	  mm/an	  dans	  le	  groupe	  Vitamys®	  et	  de	  0,064	  mm/an	   dans	   le	   groupe	   RM®	   (p=0,04).	   Aucune	   complication	   spécifique	   mécanique	   liée	   au	  matériau	   n’a	   été	   constatée.	   Ces	   résultats	   à	   3	   ans	   de	   recul	   ont	   montré	   d’encourageantes	  performances	  en	  terme	  d’usure	  du	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E.	   	  Des	  résultats	  à	   long	  terme	  sont	  nécessaires	  pour	  confirmer	   l’intérêt	  de	  ce	  polyéthylène	  hautement	  réticulé	   dopé	   à	   la	   vitamine	   E,	   notamment	   au	   niveau	   de	   l’ostéolyse	   et	   du	   taux	   de	   survie	   des	  implants.	  
ABSTRACT	  The	  purpose	  of	  this	  prospective	  randomized	  study	  was	  to	  compare	  the	  minimum	  3-­‐year	  follow-­‐up	  penetration	  of	  cementless	  polyethylene	  sockets	  of	  the	  same	  design	  in	  two	  configurations	  in	  a	  consecutive	  series	  of	  total	  hip	  arthroplasty.	  Between	  May	  2010	  and	  May	  2011,	  100	  patients	  (100	  hips)	  with	  a	  mean	  age	  of	  70.8	  ±	  7.5	  years	  were	  randomized	  (power	  of	  80%,	  alpha	  of	  5%)	  to	  receive	  either	  vitamin	  E	  doped	  highly	  cross-­‐linked	   (group	   Vitamys,	   0.1%	   vitamin	   E	   blended,	   10	   Mrads	   of	   gamma	   radiation,	   50	   hips)	   or	  moderately	  cross-­‐linked	  (group	  RM,	  3	  Mrads	  of	  gamma	  radiation	  in	  nitrogen,	  50	  hips)	  material.	  The	   cementless	   polyethylene	   cups	   were	   coated	   with	   pure	   titanium	   particles.	   All	   other	  parameters,	   including	   the	   28	  mm	   diameter	  metal	   femoral	   head,	   stem,	   surgical	   approach	   and	  postoperative	   course	  were	   identical	   in	  both	  groups.	  The	  primary	   criterion	   for	   evaluation	  was	  linear	  head	  penetration	  measurement,	  using	  the	  Martell	  system,	  performed	  by	  an	   investigator	  blinded	  to	  the	  polyethylene	  type.	  Both	  creep	  and	  steady	  state	  wear	  were	  measured.	  At	  the	  time	  of	  the	  minimum	  3-­‐year	  follow-­‐up	  evaluation,	  34	  hips	  in	  the	  Vitamys	  group	  and	  32	  hips	   in	  the	  RM	  group	  have	  had	  complete	  data	  available	   for	  analysis	  (median	  follow-­‐up	  of	  3.02	  and	  3.13	  years,	  respectively).	  The	  median	  creep	  measured	  0.02	  mm	  versus	  0.3	   in	   the	  Vitamys	  and	  RM	   groups,	   respectively	   (Mann-­‐Whitney,	   p	   =	   0.04).	   The	  median	   steady	   state	   penetration	  rate	  from	  one	  year	  onwards	  was	  -­‐0.097	  mm/year	  in	  the	  Vitamys	  group	  versus	  0.064	  mm/year	  in	  the	  RM	  group	  (Mann	  and	  Whitney	  test,	  p	  =	  0.04).	  No	  complication	  specific	  to	  the	  material	  was	  recorded,	  and	  no	  patient	  was	  revised	  because	  of	  wear	  and/or	  osteolysis.	  This	  study	  provides	  the	  first	  randomized	  in	  vivo	  wear	  measurements	  of	  Vitamin	  E	  doped	  highly	  cross-­‐linked	   acetabular	   components.	   These	   early	   3-­‐year	   follow-­‐up	   results	   demonstrated	  encouraging	  wear	  performance	  of	  vitamin	  E	  blended	  highly	  cross-­‐linked	  polyethylene.	  Longer	  term	  follow-­‐up	  is	  necessary	  to	  monitor	  the	  performance	  of	  these	  devices.	  	  
DISCIPLINE	  :	  Médecine	  
MOTS	   CLES	  :	   Prothèse	   de	   hanche	   –	   polyéthylène	   conventionnel	   –	   usure	   –	   polyéthylène	  hautement	  réticulé	  dopé	  à	  la	  vitamine	  E	  –	  ostéolyse	  	  	  	  	  Université	  Paris	   5	   -­‐	   Faculté	  Médecine	  Paris	  Descartes	  ;	   15	   rue	  de	   l’école	   de	  médecine	   	   75006	  Paris	  
